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┌───────────────────────┬────────────────────┬────────────┐
│試　驗　項　目 │ 試　驗　結　果 │試　驗　方　法 │
├───────────┬───────────┼────────────────────┼────────────┤
│*防護效率(%) │1　　　　　　　　　　 │  97.91 │CNS 14774 T5017-2018　　│
│ ├───────────┼────────────────────┤ │
│(0.075μm NaCl,CMD)　 │2 │  97.86 │9.3(b) │
│ ├───────────┼────────────────────┤ │
│ │3 │  98.25 │CNS 14755 Z2125-2011　　│
│ ├───────────┼────────────────────┤ │
│ │4 │  98.35 │流量：85.1 (Liter/min)　│
│ ├───────────┼────────────────────┤ │
│ │5 │  98.26 │ │
│ ├───────────┼────────────────────┤ │
│ │6 │  98.29 │ │
│ ├───────────┼────────────────────┤ │
│ │7 │  98.18 │ │
│ ├───────────┼────────────────────┤ │
│ │8 │  98.30 │ │
│ ├───────────┼────────────────────┤ │
│ │9 │  98.23 │ │
│ ├───────────┼────────────────────┤ │
│ │10 │  98.24 │ │
│ ├───────────┼────────────────────┤ │
│ │平均 │  98.19 │ │　
└───────────┴───────────┴────────────────────┴────────────┘
　註: 依委託者所提供來樣資料為: 藍鷹牌 NP-3D 系列台製立體口罩

　註: 試餘樣品應委託人要求已隨本報告退還不再接受檢驗。

註: 試驗報告僅就委託者之委託事項提供試驗結果，不對產品合法性做判斷。

註: 檢驗項目有標"*"者，指該檢驗項目經衛生福利部認證，且依認證之檢驗方法執行檢驗。
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┌───────────────────────┬────────────────────┬────────────┐
│試　驗　項　目 │ 試　驗　結　果 │試　驗　方　法 │
├───────────┬───────────┼────────────────────┼────────────┤
│*吸氣阻抗(Pa) │1　　　　　　　　　　 │  114.66 │CNS 14774 T5017-2018　　│
│ ├───────────┼────────────────────┤ │
│ │2 │  106.82 │9.3(b) │
│ ├───────────┼────────────────────┤ │
│ │3 │  111.72 │CNS 14755 Z2125-2011　　│
│ ├───────────┼────────────────────┤ │
│ │4 │  113.68 │流量：85.1 (Liter/min)　│
│ ├───────────┼────────────────────┤ │
│ │5 │  116.62 │ │
│ ├───────────┼────────────────────┤ │
│ │6 │  115.64 │ │
│ ├───────────┼────────────────────┤ │
│ │7 │  113.68 │ │
│ ├───────────┼────────────────────┤ │
│ │8 │  116.62 │ │
│ ├───────────┼────────────────────┤ │
│ │9 │  117.60 │ │
│ ├───────────┼────────────────────┤ │
│ │10 │  117.60 │ │
│ ├───────────┼────────────────────┤ │
│ │平均 │  114.46 │ │
├───────────┼───────────┼────────────────────┤ │
│*呼氣阻抗(Pa) │1 │  116.62 │ │
│ ├───────────┼────────────────────┤ │
│ │2 │  113.68 │ │
│ ├───────────┼────────────────────┤ │
│ │3 │  114.66 │ │
│ ├───────────┼────────────────────┤ │
│ │4 │  115.64 │ │
│ ├───────────┼────────────────────┤ │
│ │5 │  120.54 │ │
│ ├───────────┼────────────────────┤ │
│ │6 │  121.52 │ │
│ ├───────────┼────────────────────┤ │
│ │7 │  116.62 │ │
│ ├───────────┼────────────────────┤ │
│ │8 │  120.54 │ │
│ ├───────────┼────────────────────┤ │
│ │9 │  123.48 │ │
│ ├───────────┼────────────────────┤ │
│ │10 │  121.52 │ │
│ ├───────────┼────────────────────┤ │
│ │平均 │  118.48 │ │
└───────────┴───────────┴────────────────────┴────────────┘
　註: 1mmH2O=9.8Pa。

　註: 依委託者所提供來樣資料為: 藍鷹牌 NP-3D 系列台製立體口罩

　註: 試餘樣品應委託人要求已隨本報告退還不再接受檢驗。

註: 試驗報告僅就委託者之委託事項提供試驗結果，不對產品合法性做判斷。

註: 檢驗項目有標"*"者，指該檢驗項目經衛生福利部認證，且依認證之檢驗方法執行檢驗。
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┌───────────────────────┬────────────────────┬────────────┐
│試　驗　項　目　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　 試　驗　結　果　　　　　　 │試　驗　方　法　　　　　│
├───────────┬───────────┼────────────────────┼────────────┤
│*空氣交換壓力差 │1　　　　　　　　　　 │ 4.5 │CNS 14774 T5017-2018 9.4│
│ ├───────────┼────────────────────┤ │
│(mmH2O/c㎡) │2 │ 4.7 │CNS 14777 T4039-2003　　│
│ ├───────────┼────────────────────┤ │
│ │3 │ 4.7 │ │　
│ ├───────────┼────────────────────┤ │
│ │4 │ 4.6 │ │　
│ ├───────────┼────────────────────┤ │
│ │5 │ 4.7 │ │　
└───────────┴───────────┴────────────────────┴────────────┘
　註: 空氣交換壓力差, 取5個樣品測試。

　註: 依委託者所提供來樣資料為: 藍鷹牌 NP-3D 系列台製立體口罩

　註: 試餘樣品應委託人要求已隨本報告退還不再接受檢驗。

註: 試驗報告僅就委託者之委託事項提供試驗結果，不對產品合法性做判斷。

註: 檢驗項目有標"*"者，指該檢驗項目經衛生福利部認證，且依認證之檢驗方法執行檢驗。
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┌───────────────────────┬────────────────────┬────────────┐
│試　驗　項　目　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　 試　驗　結　果　　　　　　 │試　驗　方　法 │
├───────────┬───────────┼────────────────────┼────────────┤
│*細菌過濾效率(%) │1 │ > 99.9 │CNS 14774-T5017-2018 9.2│
│ ├───────────┼────────────────────┤ │
│金黃色葡萄球菌 │2　　　　　　　　　　 │　　　　　　　　 > 99.9 │CNS 14775 T4037-2003　　│
│ ├───────────┼────────────────────┤ │
│ATCC 6538 │3　　　　　　　　　　 │　　　　　　　　 > 99.9 │ │
│ ├───────────┼────────────────────┤ │
│ │4 │　　　　　　　　 > 99.9 │ │
│ ├───────────┼────────────────────┤ │
│　　　　　　　　　　　│5　　　　　　　　　　 │　　　　　　　　 > 99.9 │ │
└───────────┴───────────┴────────────────────┴────────────┘
　註: 對照組的平均菌落數：2285 CFU。

　註: 平均粒徑：3.0 μm。

　註: 測試面：外側。

　註: 測試面積為39.5 c㎡。

　註: 測試流量: 28.3 L/min。

　註: 依委託者所提供來樣資料為: 藍鷹牌 NP-3D 系列台製立體口罩

　註: 試餘樣品應委託人要求已隨本報告退還不再接受檢驗。

註: 試驗報告僅就委託者之委託事項提供試驗結果，不對產品合法性做判斷。

註: 檢驗項目有標"*"者，指該檢驗項目經衛生福利部認證，且依認證之檢驗方法執行檢驗。
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